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Oggetto: Criteri di aggiudicazione relativi alla fornitura di n.1 Monitor Fetale per l’U.O. di 

Ostetricia e Ginecologia  

 

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti elementi: 

 

A) Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche: Punti 60,00 

B) Punteggio massimo per la migliore offerta prezzo più basso:                            Punti 40,00 

 

A) VALUTAZIONE TECNICO-FUNZIONALE E CLINICA (QUALITA’) 

La commissione tecnica di gara, incaricata della valutazione tecnico-funzionale e clinica 

dell’offerta, attribuirà il punteggio secondo i criteri di seguito riportati: 

 

OGGETTO DELLA 

VALUTAZIONE 

METODO DI 

DETERMINAZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MASSIMO 

REQUISITI TECNICO-

FUNZIONALI E CLINICI  

Caratteristiche tecnico-

funzionali e cliniche (Gli 

elementi da valutare sono 

quelli presenti al punto A) lotto 

3 della lettera d’invito). 

40 

ASSISTENZA TECNICA Punteggio attribuito con criteri 

di proporzionalità. (Gli 

elementi da valutare sono 

quelli presenti al punto B) lotto 

3 della lettera d’invito). 

10 

REFERENZE Il punteggio verrà attribuito, 

con criteri aritmetici di 

proporzionalità. (Il punteggio 

massimo sarà assegnato alla 

ditta che avrà fornito, 

apparecchiature analoghe a 

quelle valutate, al maggior n° 

di strutture sanitarie, pubbliche 

e private,  siciliane). 

4 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE 

Il punteggio verrà attribuito, 

con criteri aritmetici di 

proporzionalità. (Il punteggio 

massimo sarà assegnato al 

tempo di consegna ed 

installazione più breve). 

6 

 TOTALE VALUTAZIONE 60 
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La commissione Tecnica di gara attribuirà, per ognuno degli oggetti della valutazione, elencate 

nella precedente tabella, un punteggio compreso tra


